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Productveiligheidsinformatie

Precisieweegschaal serie Highland, draagbaar, met
capaciteitsweergave & bescherming tegen overbelasting

Fabrikant/Verantwoordelijke persoon: AE Adam GmbH, Instenkamp 4, 24242 Felde, Deutschland
E-mail: info@aeadam.de

Houd rekening met de technische gegevens van het artikel!

Artikelnummers: 154092, 154091, 154090, 154088, 154087, 154086, 154085, 154084, 154083, 154081

Veiligheidsinstructies:
- Zorg ervoor dat de weegschaal op een stabiele, vlakke ondergrond staat om te voorkomen dat ze omvalt
en om nauwkeurige resultaten te garanderen.
- Overbelast de weegschaal niet om schade aan de ShockProtect overbelastingsbeveiliging of het
overbelastingsbeveiligingssysteem te voorkomen.
- Gebruik de weegschaal niet in natte, vochtige of extreme omgevingen om elektrische risico's te
voorkomen.
- Houd kleine onderdelen en accessoires uit de buurt van kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen.
De weegschaal is niet geschikt voor gebruik door kinderen zonder toezicht.
- Voer voor het eerste gebruik en daarna regelmatig kalibraties uit volgens de instructies van de fabrikant
om de meetnauwkeurigheid te garanderen.
- Haal altijd de stekker van de weegschaal uit het stopcontact bij onderhoudswerkzaamheden om
elektrische schokken te voorkomen.
- Zorg er bij het gebruik van de voeding voor dat de juiste spanning wordt gebruikt en dat de kabels veilig
zijn.
- Lees en volg de gebruiksaanwijzing en veiligheidsinstructies voor gebruik om een veilig gebruik te
garanderen.
- Als de weegschaal overbelast is of niet goed werkt, mag u ze niet meer gebruiken en moet u contact
opnemen met de klantendienst.
- Stel de weegschaal niet op in de buurt van warmtebronnen of sterke magnetische velden.
- Neem veiligheidsmaatregelen in acht bij het hanteren van verwijderbare onderdelen en bij gebruik in
laboratoria met chemische stoffen.
- Neem geschikte beschermende maatregelen om te voorkomen dat de weegschaal omvalt.
- Zorg ervoor dat de weegschaal wordt gebruikt in de beoogde omgeving en dat externe voedingsbronnen
voldoen aan de specifieke veiligheidseisen.
- Installatie en kalibratie moeten worden uitgevoerd volgens de instructies van de fabrikant.


